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Um die unterschiedlichen Wunsche der Anwender im NF- 
Bereich zu erfullen, hat ADRET ein Generator-System entwik- 
kelt, das durch seinen modularen Aufbau an fast alle MeBauf- 
gaben angepaBt werden kann. 

Um den Preis der jeweiiigen Geratekombination niedrig zu 
halten, werden festverdrahtete Optionen anstelle von Einschu- 
ben verwendet 

Der Generator besteht aus: 

- Grundgerat, Model! 3100B. Das Gerat liefert entweder 
Sinus- oder Rechtecksignal an zwei Ausgangen mit einem 
Phasenoffset von 90°. Unabhangige Pegeleinstellung fur 
jeden Ausgang. 

- Modell 3111B: programmierbarer Ausgangsspannungsteiler. 
Einstellung bis 79,9 dB, Auflosung 0,1 dB. 

- Modell 3112B: programmierbarer Phasenschieber 0 bis 
359,9°. 

- Model! 3114B: kontinuierliche Interpolationsstufe und 
Wobbelbetrieb +/- 1 Hz bis +/-10 kHz. 

Das Grundgerat kann mit mehreren identischen Optionen 
bestuckt werden und ist in BOD programmierbar. 



Kurzdaten/Grundgerat 


Frequenzbereich: 


10 mHz bis 200 kHz 


Stabilitat: 


±5x10- 7 /Tag 


Spektrale Reinheit: 


Tragerabstand 100 Hz: -110 dB/Hz 
Tragerabstand 10 kHz: -125 dB/Hz 


Kanal A 


Ausgangssignale: 


Sinus, Rechteck, pos., neg., symmetrisch 
und TTL-kompatibel 


Pegel: 


0 V bis 10 V ss , variabel 


Ausgangsimpedanz: 50 O, umschaltbar auf 5 Q 


Kanal B 


Ausgangssignal: 


Sinus, um 90° phasenverschoben gegen 
Kanal A 


Pegel: 


0 V bis 10 V ss , variabel 


Program mierung: 


BCD parallel, TTL Einstellzeit: 1 ms 



Dekadischer Frequenz- 
und Pegelgenerator 
Modell 2230A 




• Frequenzbereiclj von 10 Hz bis 1 MHz 

• Hohe Spektralrelnheit 

• genaue Pegeleinstellung 

• Unterschiedliche Ausgangsimpedanzen 

Der dekadische Frequenzgenerator 2230A ist bedingt durch 
seine hervorragende Frequenz- und Pegeieigenschaften ideal 
geeignet fur alle MeBaufgaben im NF- und TF-Bereich. Die 
hohe Spektralreinheit, der auf 0 t 01 dB genau einstellbare Aus- 
gangspegel und die umschaltbare Ausgangsimpedanz - 
wahlbar sind 0 Q, 75 Q, 150 Q und 600 Q - erlauben es, das 
Gerat in den verschiedensten Systemen einzusetzen. 



Kurzdaten 


Frequenzbereiche: 


50 Hz - 1 MHz, 75 Q 
200 Hz -1 MHz, 0-150 Q 
200 Hz - 300 kHz, 0-600 Q 


Auflosung: 


1 Hz 


Stabilitat: 


±3x10- 6 /Tag 


Ausgangsimpedanz: 0 Q, 75 Q, 150 Q, 600 Q 


Ausgang 

Rechtecksignale: 


50 Hz-1 MHz, 0-20 dBm, 75 Q 


Hiifsausgang mit 4 MHz Frequenzoffset zur Synchronisation 
von selektiven Pegelmessern 


Ausgangspegel: 


+ 20 bis -70 dBm/75 Q 
+ 13 bis - 70 dBm/150 Q, 600 D 


Prazisions-Aus- 

gangsspannungs- 

teiler: 


90 dB Dynamik, 

0,01 dB Auflosung, 4-stellig 


Teilergenauigkeit: 


± 0,2 dB maximal 


Frequenzgang: 


± 0,05 dB 


Spektralreinheit beilOO Hz Tragerabstand:- 90 dB/Hz 


Programmierung: 


BCD Oder lEEE-Bus programmierbar 
(Option) 
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GENERATEUR 
SYNTH ETISEUR 
DE FREQUENCE 
MODUUURE 



0,01Hz! 

200kHz 



La definition de cet instrument ou 
plus precisement de ce systeme 
instrumental, decoule de 
Fexperience acquise par Adret avec 
ses generateurs synthetiseurs basse 
frequence. 

Les exigences des divers utilisateurs 
interesses par la bande de 0 a 
200 kHz etant sou vent tres 
differentes, Adret a developpe ce 
systeme instrumental adaptable en 
fonction des problemes de 
Futilisateur. Cependant, en vue de 
reduire le cout de chaque 
combinaison, le principe de 
realisation adopte fait appel k des 
« options cablees» et non a des 
tiroirs enfichables. 

De par les fonctions qu’il offre, ce 
generateur est particulierement bien 
adapte dans les domaines suivants : 
servomecanismes, Filtre BF, systeme 
a courants porteurs, vibrations 
mecaniques de pieces ou de 
structures, avionique... 

Ce systeme comprend une partie 
commune, le bati synthetiseur 
comportant une alveole pouvant 
reccvoir jusqu’a trois options 
differentes en fonction de 
Fapplication envisagee. 




Les options disponibles remplissent 
les fonctions suivantes ; 

• Attenuateur programmable 

• Wobulateur avec marqueurs 

• Dephaseur programmable 




BATI 3100 B SYNTHETISEUR 




Le bati synthetiseur 3100 B constitue 
a lui seal une source de frequence stable 
et precise dans la gamine de 0,01 Hz k 
200 kHz avec une resolution de 0,01 Hz< 
La frequence s’affiche soit en mode 
LOCAL k partir de 8 coimnutateurs 
decimaux, soit en mode DISTANCE par 
Pintermediaire de signaux de programma- 
tion BCD parallels . 

Precision et stability de frequence sont 
assurees grace a un maitre oscillateur 



interne de classe HP 7 , mais une source 
exterieure de frequence 10 MHz peut se 
substituer au pilote interne; dans ce cas 
la precision et la stability dependent des 
qualites de la dite source exterieure. 



Par ailleurSj une frequence de reference 
10 MHz fournie par le pilote interne est 
disponible k Parriere de Pinstrument. 



r 



SPECIFICATIONS EN FREQUENCE 



FREQUENCE 

Gamme : 0,01 Hz a 199 999,99 Hz 
Resolution : 0,01 Hz 
NoiubTe de chiffres : 8 
Stabilite ; 

+ 2.1CT 5 (leOta+SOlC 
+ 5.10 _7 /24 H apres 8 H de fonctionnement. 




Sortie 10 MHz reference 



Program matton frequence 
{voir page 7) 






PILOTAGE PAR REFERENCE 
EXTERIEURE 

Substitution de la reference exterieure au 
pilote interne. 

Frequence : 10 MHz 

Niveau : 50 mVeff a 1 Veff/50 n 

SORTIE 10 MHz REFERENCE 
Niveau : 100 mVeff/ 50 SI 

PURETE SPECTRALE 

(Mesuree sur les sorties A et B avec Lem. 

calibree et impedance 50 n) 

Composantes haimoniques des signaux 

sinusoidaux : - 50 dB 

Composantes non-harmoniques : - 70 dB 

Bruit de phase dans une bande de 1 Hz : 








BATI 3100 B SYNTHETISEUR 



La frequence affichee sur le bati 3100 B est disponible sur deux voies de sortie en 
quadrature de phase avec une precision de 0,5°. 

La sortie «A» du bati est dite de reference en ce qui concerne la phase, vis h vis des 
autres sorties de l’instrument (sortie «B» ou sorties des options). 



SORTIE DE REFERENCE «VOIE A» 




Forme d’onde : — ttl 

Impedance : 5 SI ou 50 Cl 
Niveau : 0 A 10 V Crete f.e.m. 
Attenuateur : 70 dB 
Reglage continu du niveau 




FORME D’ONDE Sur la sortie de reference du 3100 B, la forme d’onde se choisit a partir d’un clavier 
a 5 touches. 





La sortie de reference delivre an choix des sinusoides 1, 
des carres symetriques 2 , des carres positifs 3, des carres 
negatifs 4 5 ou des signaux TTL 5 ^ ces derniers, de par 
ieurs excellentes caracteristiques, peuvent etre utilises 
comme sirtudateur de signaux logjques ou comme signal 
d’horloge de dispositifs electroniques. 



"\ 
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IMPEDANCE 



L'impedance de la voie de reference peut 
etre choisie i 5 12 ou 50 mm le 
reglage du niveau de sortie s'effeetue alors 



j 

diffdremment s le choix de Pimpedance se 
faisant par llnterrnediaire de la commande 
de Pattenuateur. 





BATI 3100 B S YNTHETIS EUR 



NIVEAU DE SORTIE 
AVEC 
IMPEDANCE 5 a 



NIVEAU DE SORTIE 
AVEC 

IMPEDANCE 50 fi 




La commande de Fattenuateur est 
position^ sur «Q 1(5 £2)» , le reglage du 
niveau s’effectue par le potentiometre de 
0 k 10 Vc f.e.m, pour les sinusoides et 
earres symetriques et de 0 k 10 Vcc pour 
les earres positifs et negatifs; le niveau <d» 
TTL est automatiquement ajustd k 
+ 3,8 V ±5 % quand la touche «TTL» 
est enfonc^e. Dans tous les cas, le courant 
maximum disponible est de 100 mA 
erete. 

De plus, une touche «7 V» permet de 
disposer de signaux calibres a 7 V ± 5 % 
(7 Vc en sinusoide et carre sym£trique ; 
7 Vcc en earres positifs et negatifs) . Dans 



ce cas* la commande progressive par 
potentiometre du niveau de sortie est 
evidemmenl inoperante* 




* — 



L’ impedance 50 £2 est choisie en posi- 
tionnant la commande de Fattenuateur 
sur «dB/50 £2». Dans ce cas,le reglage du 
niveau de sortie s’effectue comme dans le 
cas de Fimpedance 5 £1, e’est-a-dire par 
Fintermediaire du potentiometre de 0 a 



10 V, et avec la position caiibr^e k 7 V, 
Mats en plus, le niveau ajuste par le poten- 
tiometre, ou meme la tension calibree, 
peuvent etre attenues de 0 k 70 dB par 
pas de 10 dB avec une precision de 
+ 0,5 dB. 




Le panneau arrive comporte une 
prise coaxiale qui delivre un signal 
de forme sinusoidale quelle que soit 
la touche « forme d’onde» enfoncee; 
cette tension est en phase avec celle 
delivree par la sortie du panneau 
avant, son niveau est fixe (2 Vc 
Lean.) et Fimpedance de charge 
doit etre de 1 au minimum. 



"\ 
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SPECIFICATIONS DES SORTIES DE REFERENCE «VOIE A» 



Forme d*onde : signal sinusoidal, cr6neaux 
positifs, creneaux negatifs, creneaux 
symetriques, creneaux niveau TTL. 

* Temps de mont6e et de descente des 
creneaux : 100 ns 

• Rapport cyclique des creneaux : 50 % 

± 2 %. 

Niveau de sortie 

• Signal sinusoidal 

variable : 0 V a 10 Vcrete 
f e.m. calibxee : 7 Vcrete ±5 % 

* Creneaux positifs ou negatifs 
f.e.m. variable : 0 V a 10 Vcc 
f.e.m. calibr6e : 7 Vcc ±5% 

* Creneaux symetriques 
Le.m. variable : 0 V a 10 Vcrete 
Le.m. calibr6e : 7 Vcrete ± 5 % 

• Creneaux niveau TTL 
f.e.m. calibree : 3,8 Vcc ± 5% 



Regulation du niveau de sortie 
± 3 % dans toute la gamme de frequence. 
Impedance de sortie : 50 n ou 5 n 
Courant de sortie : 100 mAciete maximum. 
Attenuation du signal de sortie (impedance 
50 O) : 

• Dynamique : 70 dB 

• Resolution : 10 dB 

• Precision ; ± 0*5 dB 



SORTIE ALXILIA1RE A 

{sur panneau arriere) 

Forme d’onde : signal sinusoidal en phase 
avec la sortie principale A, 

Niveau de sortie : 

2 Vcrete f.e.m. 

Impedance de charge : 1 kn minimum. 




With compliments 
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QUADRATURE «VOIE B» 

Forme d’onde : 

Impedance : 5 £2 ou 50 £2 
Niveau :0 k 10 V Crete fe.m. 
Reglage continu de niveau 



La sortie «B» du 3100 B est dephasee 
de 90° ± 0,5 6 par rapport k la sortie de 
reference (sortie A) t La forme d’onde du 
signal de sortie est siiiuoidale et le signal 
est disponible sous une impedance de 
5 £2 ou de 50 £2, le choix s'effectuant par 
touche. 

Le reglage du niveau de sortie estcommun 
aux deux impedances, il s’effectue de 0 a 
10 Vc par potentiometre ; la sortie B 
possede £galement la possibilite de 




disposer (fun niveau de sortie calibre 
+ 7 Vc, 




SORTIE AUXILIAIRE B 




La sortie en quadrature B est egalement 
disponible k Parriere de Tinstmment avec un 
niveau de sortie fixe de 2 V crete Lem, et 
une impedance de charge minimum de 1 kn . 







Ddphasage fixe de 90 * 
entre la sortie de reference 
( signal rjj ) 
et la sortie 
en quadrature ( signal 'VJ. 



SPECIFICATIONS DES SORTIES EN QUADRATURE «VOIE B*- 



Forme d’onde : signal sinusoidal dephase 
de 90 c par rapport aux signaux dc la sortie A, 
Precision du dephasagc me sure par rapport 
aux signaux sinusoidaux de la sortie de 
reference A avec f,e.m, caiibree : ±0,5“. 

Niveau de sortie r 

• Le.m, variable : 0 V a 10 Vcrete 

* f + e,m> caiibree : 7 Vcrete ±5 % 

Regulation du niveau de sortie : 

± 3 % dans toute la gamme de frequence. 

Impedance de sortie : 50 a ou 5 n 



Co lira nt de sortie : 

100 mA crete maximum. 



SORTIE AUXILIAIRE B 

fsur panneau arriere) 

Forme d’onde : signal sinusoidal dephas6 
de + 90" pax rapport aux signaux dc la 
sortie de reference A. 

Niveau de sortie : 

2 Vcrete 

Impedance de charge : 1 kn minimum. 
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BATI 3100 B SYNTHETISEUR 



PROGRAMMATION 
DE FREQUENCE 



Le passage du mode Local au mode Distance est realise par la commande mamielle 
plac^e sur le panneau avant on par l’intermediaire du connecteur de programmation 
place sur le panneau arriere, avec priorite pour le mode Distance. 



SPECIFICATION DE LA PROGRAMMATION EN FREQUENCE DU 3100 B 







* logique TTL positive a prelevement 
de courant . 

Niveau « 1 » ; + 2 V a + 5 V/0,1 mA 
Niveau «r0» :0Va + 0,4V/- 0,2 mA 

* Code BCD 1 -2-4-8, acces parallele. 

* Resolution : 0,01 Hz 



* Temps d "acquisition : 
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Les Temps d 'acquisition ci-dessus ne 
dependent que du poids des increments 
affectis par le changement de frequence* 






/ - — 

ALIMENTATION 

Tension : 1 1 5/230 V(± 10 %) 
Frequence : 50 Hz & 400 Hz 
Consommation : 40 VA 




TECHNOLOGIC 

La serie 3100B est de conception 
modulaire; chaque circuit elemen- 
taire est enfichable el interchan- 
geable avec le meme circuit compris 
dans notre lot de maintenance 
standard. 



ADAPTATION RACK 
Le 3100B peut etre incorpore dans 
une baie au standard 19 pouces, 
grace aux adaptations r£ferenc£es 
03 800064 ; Peneombrement est 
alors de 3 unites. 




DIMENSIONS 

adaptable au rack 19” 

Hauteur : 132 mm (3 U) 

Largeur ; 440 mm 

Profondeur : 452 mm (hors tout) 

MASSE : 1 0 kg a 1 2 kg selon options 
ENVIRONNEMENT 

Temperature de fonctionnement ; 
0 k + 50 *C 

Temperature de stockage : 

— 20 & + 70 T 






OPTION 3114 B 

INTERPOLATED DE FREQUENCE 
WOBULATEUR AVEC MARQUEURS 





L'option 3 1 14 B transforme le bati synthetiseur en wobulateur de grande precision et 
particulierement souple d'emploi; la sortie de la frequence wobulee s'effectue sur les 
sorties A el B du bati 3100 B , avec les memes possib ill tes et caracteristiques qu’en 
Fabsence de wobuJation. 

En particulier, la frequence affichee sur 1c bati garde les qualites de precision et de 
stabilite du maitre oscillateur interne (ou de la frequence de substitution en eas de 
pilotage par frequence exterieure). 



PRINCIPE 
DE L1NTERPOLATION 



L'option 3114 B comprend principale- 
merit un oscillateur d’interpolation qui se 
substitute a la sous-porteuse pilotant le 
circuit de syn these correspondant a la 
gamine d 'excursion choisie sur Fop lion 
(± 1 Hz a ± 10 kHz), L'oscillateur ddntei- 
polation pent etre commande par une 
tension analogique conduisant a 4 modes 
de wobulation, localement en manuel, ou 
par rampe interne relaxee ou declenchee, 
ou bien encore en exterieur. 

Quel que soil le mode de balayage choisi, 
la wobulation s’effectue a Finterieur de la 



gamme DISPERSION choisie - ± 1 Hz, 

± 10 Hz, ± 100 Hz, ± 1 kHz ou ± 10 kHz. 

II est a noter que la variation de Foscilla- 
teur d’interpolation est de ± 1 MHz 
quelle que soit la gamme d'excursion ehoF 
sie et que la frequence de cet oscillateur est 
disponibie a Farriere de F option 3114 B 
(5 MHz ± 1 MHz), ce qui permet le reca- 
lage de la fonction interpolation puisque 
la frequence doit etre exaetement de 
5 MHz quand la commande manuelle 
est a «0» . 

< 
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Option 31 14 B 



BALAYAGE En mode manuel, la variation de frequence s’effectue par potentiometre a l'interieur 
EN MODE MANUEL ] a gamme DISPERSION choisie avec visualisation sur echelle graduec «— 1, 0, + 1». 



SPECIFICATION DU BALAYAGE EN MODE MANUEL 




Cammes : ± 1 Hz, ± 10 Hz, ± 100 Hz, ± 1 kHz, ± 10 kHz 

* Visualisation de la gamme ^interpolation par voyants situes sur le 

3100 B. 

* Reglage progressif pai potentiometre 10 tours de la frequence tie sortie 
du sytithetiseur, autour de la valeur affichee sur les commutateurs situes 
a gauche du voyant indiquant la gamme d’interpolation, 

* Visualisation de rintcrpolaiion de frequence sur echelle graduee 4- 1, 
0, - L Resolution : ± 2 %. 

Sortie de I’oscillateur d "interpolation .* 

Sui panneau arriere par prise BN T C : 

5 MHz ± 1 MHz pour 100 % de la gamme d’mterpolaiion. 

* Niveau : 200 mVeff/50 H 

* Calibration de PoscUlateur d interpolation par potentiometre a axe 
fendu situe sur panneau avant. 

* Stabdite :± 10 3 / 1 0 ran 




BALAYAGE En m °de relaxe* le balayage s’effectue par rampe interne symetrique. Fexcursion 
EN MODE RELAXE etant a J ust ee par F intermedia] re du bouton repere a l’interieur de la gamme de 
DISPERSION choisie. 




BALAYAGE En mode declenche, le balayage est comman.de par deux boutons poussoirs START/ 

EN MODE DECLENCHE STOP ou par court-circuit fugitif des bornes arrieres de [’option, le balayage etanl 

realise par une dent de scie interne, k retour rapide. Le reglage de [’excursion s’effectue 
de la meme faqon qu’en mode relaxe, a parti r du bouton repere «X» et a l'interieur de 
la gamme de DISPERSION choisie. 




Dans ces deux inodes de fonctiormement, 
la duree de la rampe est ajustable de 10 ms 
k 300 s et cette meme rampe est dispo- 
nible a F arriere de [’option pour assurer le 
balayage de [oscilloscope. 









Option 3114 B 



SPECIFICATIONS DU BALAYAGE 

EN MODES RELAXE ET DECLENCHE 




Gammes : + 1 Hz, + 10 H2, ± 100 Hz, ± 1 kHz, ± 10 kHz. 

• Visualisation de la gamme d 'interpolation par voyants si lues sur 
le 3100 B . 

• Rcglage progressif de la dispersion par potentiometre a 1’interieur 
de la gamme d 'interpolation selection nee, 

• Reglagc progressif de la frequence centralc par potentiometre 10 tours, 
avec visualisation sur echelie graduec + 1 , 0, L Resolution : ± 2 %, 

Sortie de fostillateur d’interpolation 
Sur panncau arriere par prise BNC : 

5 MHz ± l MHz pour 100 % de la gamme d ’interpolation. 

• Niveau : 200 mVeff/50 

• Calibration de roscillateur d Interpolation par potentiometre a axe 
fendu situe sur panneau avant. 

• Stabilite : ± 1CT 3 /10 mn 

Rampe 

• Durec 10 ms a 300 s 

• En mode declenche, commandes Start/Stop par bouton poussoir sur 
panneau avant ou niveau «Q» fugitif sur panneau arriere. 

• Sortie du signal de balayage 
Amplitude :±5 V 

Impedance de charge minimaie : 1 kH 




BALAYAGE En mode exterieur, le balayage s'effeetue a partir d’une tension exterieure de ± 5 V 
EN MODE EXTERIEUR et de bande passante l kHz a 0,5 dB, quand la touche «:EXT» est enfoncee- 

La tension exterieure est controlee par le bouton repere de maniere a ajuster 
r excursion de la frequence a Tinterieur de la gamme de dispersion choisie, de la meme 
maniere que dans les deux modes de balayage precedents. 




SPECIFICATIONS DU BALAYAGE EN MODE EXTERIEUR 




exterieure de balayage, 
Vexcursion est ajustee 
par le bottfon rep£ri 



Gammes : ± ] Hz, ±10 Hz, ±100 Hz, 
± 1 kHz, ±10 kHz, 

* Visualisation de la gamme dinterpolation 
par voyants situes sur le 3100 B . 

* Reglage progressif de la dispersion par 
potentiometre a I'interieur de la gamme 
dinterpolation selectionnee. 



Entree balayage 

* SensibiUte : ± 5 V pour toute la gamme 
de dispersion, 

* Impedance d'entree : 10 ktt 

* Bande passante a 0^5 dB : DC a 1 kHz 

* Linearite : 




Sortie de foscillateur d -interpolation 
Sur panneau arriere par prise BNC : 

5 MHz ± 1 MHz pour ± 1 00 % de la gamme 
dinterpolation. 

* Niveau : 200 mVeff/50 ft 

• Calibration de Poscitlateur d ’interpolation 
par potentiometre a axe fendu situe sur 
panneau avant. 

♦ Stabilite :± iG 3 /10mn 



; 
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Option 31 14 B 



MARQUEURS 



Des marqueurs du type papillon ou redres- 
ses au nombre de 21 sont disponibles a 
Farriere de Foption 3114 B et facilitent 
P interpretation de la courbe de wob illa- 
tion; leur espacement correspond a 10 % 
de la gamine de dispersion. 11 y a ainsi un 
marqueur central, deux marqueurs deli- 
mitant la dispersion choisie et 18 mar- 
queurs intermediaries. 



Le procede d "elaboration des marqueurs 
les rend util (sables pour les plus petites 
excursions de frequences (touche ± 1 Hz } 
marqueurs tous les QJ Hz) et la precision 
de leur emplacement esf en rapport avec la 
precision du maitre oscillateur interne ou 
de la source exterieure piiotant le batri 

De plus, deux sortes de marqueurs sont 
disponibles, des marqueurs du type 
«papillon» compatibles avec les vitesses 
de balayage des oscilloscopes et les 
marqueurs tired re s$es» compatibles avec 
Fentree marqueur des tables traqantes 
les plus courantes. 






SPECIFICATIONS DES MARQUEURS 



A 



En mode RELAXE ou DECLENCHE, ainsi qu’en mode EXTERIEUR, deux 
types de marqueurs sont disponibles . 









Marqueurs type 
<;pap illo n » compa titles 
avec les vitesses de 
balayage des 
oscilloscopes. 




Marqueurs «redre$sesft 
compatibles avec I’en- 
tree marqueur des 
tables hecan res les plus 
courantes. 



MARQUEUR S TYPE PAPILLON 

* 3 marqueurs indiquant la frequence 
centrale et les frequences extremes de la 
wobulation. 

Amplitude : 500 mVcc/50 ft environ. 

* 18 marqueurs intermediaries. 

Amplitude : 100 mVcc/50 ft environ. 

* Espacement entre deux marqueurs : 
10 % de la gamme de dispersion. 



* 

MARQUEURS REDRESSES 

* 3 marqueurs indiquant la frequence 
centrale et les frequences extremes de 
la wobulation. 

Amplitude : 500 mVcrete environ. 

*18 marqueurs intermediaries. 

Amplitude : 100 mVciete environ. 

* Espacement entre deux marqueurs : 
10 % de la gamme de dispersion. 

* Impedance de charge minimale : 1 kft 








With compliments 
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DECALAGE En mode RELAXE et en mode DECLENCHE. la manoeuvre de la commando inanuelle 
DE LA TRACE autorise le decalage de la eourbe, ce qui permet cTobserver d’eventuelles anomalies au~ 
del k ou en deqa de la frequence de coupure du dispositif sous test. 

Par ailieurs, il est possible de dilater roscillogramme en affichant une dispersion (bouton 
«X») inferieure a 100 %. 



r 



A, 



A 




Frequence affichee : 15 kHz 
Bande passante du filtre : 10 kHz 
Gartime de dispersion :± 10 kHz 
Bouton a 100% 

Vitesse de rampe relaxee : 0,1 s 
Commands manuelle : 0 




he bdti 3100B ne peut recev&ir qu’une settle 
option 3114 B , mats dans ce cas il peut etre 
equipi de une plusieurs des deux autres 
options . 
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Memes conditions qu'en A mais 

commande manueUe deealee. 



Memes conditions qu'en A mais 

bouton «X» a SO % . 













kJ 



SERIE 3100 : GENERATEUR SYNTHETISEUR MU LTIFON CTION A OPTIONS 



QUELQUES COMBINAISONS 








BATI 3100 B 




BATI 3100 B 
+ OPTION 3111 B 



Synthetiseur 0,01 Hz/200 kHz : 

• deux voies de sortie en quadrature 

• niveau 10 Vc 

• Gamine d’onde 'V-ij- n ,j -H--TTL 



Mimes specifications que ci-dessus avec 
eti plus: 

• attenuateur 80 dB de dynamique. 

• resolution 0,1 dB, 





BATI 3100 B 

+ OPTIONS 3111 Bet 3112 B 




BATI 3100 B 

+ OPTIONS 31 1 1 B, 31 12 B et 31 14 B 




Memes specifications que ci-dessus avec enpius: 
• une troisieme sortie dephasable de 0 a 359,9 s 
en mode local ou par program mat ion 
avec 0,1 c de resolution. 



Memes specifications que ci-dessus avec en plus: 

• variation continue de frequence, 

• wobulation par rampes internes (Aou A/). 

• wobulation par signaux exterieurs. 

• deux types de marqueurs. 



j 



EXEMPLE DE REDACTION DE COMMANDE 



Designer l 'emplacement de vos options dans le 
bati , I option 3} 14 B (wobulateurj devan t 
obligatoirement etre positionnee pres des 
commanded dti bad 3100 B . 




La par tie du bad ne comportant pas d option 
est ohstruee avec un cache ay ant pour reference 
030048 ou 030049 . 




DESIGNATION 


QUANTITE 


Bati 31 00 B 




Option 311 1 B 




Option 3112 B 




Option 31 14 B 




Adaptateur rack 3U 
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